
  
 

HDR Brachytherapie vs. Uitwendige elektronen 

bestraling 
 

 

 

Naam:    Parmeet Gulati 
 

Studentnummer:   2127760  
 

PCN:      207692 

 

 

 

 

 

Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken (MBRT) 
Fontys Paramedische Hogescholen 
 
Instituut Verbeeten Tilburg, Radiotherapie 
 
1 juni 2012 

 
 
 



HDR brachytherapy vs. uitwendige elektronen bestraling 2012 
 

Pagina | 1  
 

Voorwoord 

Dit project is uitgevoerd in het kader van het afstuderen van de opleiding Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Deze opdracht heeft de 
afdeling  radiotherapie van Instituut Verbeeten te Tilburg ons aangeboden. Na een gesprek met de 
opdrachtgever hebben wij dit onderwerp aangenomen. 
 
De aanleiding voor dit project is om duidelijkheid te krijgen welk bestralingstechniek het meest optimaal 
is bij het bestralen van non-melanoma skin cancer (NMSC) op de handen. Binnen Instituut Verbeeten 
worden vijf bestralingstechnieken toegepast voor de behandeling van NMSC op de handen. Deze vijf 
technieken zijn; uitwendige bestraling middels elektronen (gouden standaard), uitwendige bestraling 
middels fotonen, High-Dose-Rate (HDR) brachytherapie en de uitwendige bestralingtechnieken 
gecombineerd met HDR brachytherapie. Na een overleg met de begeleidende arts, de specialist 
opleiding en de projectbegeleider is een vergelijkingsonderzoek opgezet. 
 
Voor de vergelijking zijn de vijf bestralingstechnieken verdeeld onder de projectleden. Elk projectlid 
heeft bestralingsplannen gemaakt van de opgedragen techniek. De verdeling van de technieken is als 
volgt: 

- Ik onderzoek de techniek HDR brachytherapie ten opzichte van de gouden standaard; 
- Michael Aanraad onderzoekt de techniek uitwendige fotonen ten opzichte van de gouden 

standaard; 
- Yvonne Liebregts onderzoekt de techniek uitwendige elektronen in combinatie met HDR 

brachytherapie ten opzichte van de gouden standaard; 
- Brenda van Stijn onderzoekt de techniek uitwendige fotonen in combinatie met HDR 

brachytherapie ten opzichte van de gouden standaard. 
 
De HDR brachytherapie bestralingsplannen zijn vervaardigd door mij; de uitwendige fotonen 
bestralingsplannen zijn vervaardigd door Michael Aanraad en de bestralingsplannen voor de gouden 
standaard zijn vervaardigd door Yvonne Liebregts en Brenda van Stijn. 
 
Gedurende het project hebben meerdere mensen binnen het Instituut Verbeeten ons begeleid en 
geholpen. Wij willen hen graag bedanken voor de tijd en energie die zij aan dit project besteed hebben. 

- Drs. P. de Brouwer, algemeen arts radiotherapie 
- BHS. Joost Bensing, specialist brachytherapie 
- BHS. Chris Jansen, specialist brachytherapie 
- BHS. Richard Hamelink, specialist brachytherapie 
- BHS. Willian Smits, specialist opleiding 
- Mevr. Greet D’olieslager, klinisch fysicus 
- Team Treatment Planning 
- De CT-laboranten 
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Samenvatting 

Achtergrond 
Wereldwijd is een jaarlijkse toename van de incidentie van non-melanoma skin cancer gerapporteerd 
(NMSC). NMSC zijn de meest voorkomende type tumoren bij de mens en komen het meeste voor bij 
blanke bevolkingsgroepen. 
De standaard behandeling voor deze tumoren is chirurgische excisie van de tumor. Chirurgische 
behandelingen kunnen leiden tot amputaties van lichaamsdelen of laten littekens achter. Hierdoor 
kunnen niet-invasieve behandelingen de voorkeur hebben. Radiotherapie behoort tot de niet-invasieve 
behandelingen voor NMSC. 
Doel 
Binnen radiotherapie zijn verschillende technieken om NMSC te behandelen, namelijk: uitwendige 
bestraling middels elektronen (de gouden standaard), uitwendige bestraling middels fotonen, HDR 
brachytherapie, uitwendige bestraling middels elektronen in combinatie met HDR brachytherapie en 
uitwendige bestraling middels fotonen in combinatie met HDR brachytherapie. Het onduidelijk welk 
bestralingstechniek bij het behandelen van de NMSC op de handen het meest optimaal is.  
In deze studie wordt onderzocht of HDR brachytherapie een betere (CTV-)PTV- coverage, verlaagde 
dosis in de OAR’s en een kleinere CI levert bij de bestraling van de handen, vergeleken met de gouden 
standaard. 
Methode van onderzoek 
Voor dit onderzoek zijn vijf gipsen dummy’s gemaakt van de handen met elk vijf identieke doelgebieden. 
In totaal zijn dit 25 doelgebieden. Voor de techniek HDR brachytherapie zijn voor elk doelgebied moulds 
gemaakt  waarop katheters zijn bevestigd. Van de 25 doelgebieden zijn bestralingsplannen gemaakt 
voor HDR brachytherapie, met een voorgeschreven totaaldosis van 40 Gy. Voor de vergelijking zijn ook 
25 bestralingsplannen gemaakt voor de gouden standaard, met een voorgeschreven totaaldosis van 60 
Gy.  
Resultaten 
Er zijn grote verschillen waargenomen tussen beide techniek in de gemiddelde CTV coverage, CI en de 
dosis in de OAR’s. De relatieve dosis in de bestralingsplannen is hoger voor HDR brachytherapie dan 
voor de gouden standaard. Echter als wordt gekeken naar de absolute dosis in de doelgebieden en 
OAR’s, is deze lager bij HDR brachytherapie. 
Conclusie 
HDR brachytherapie levert een betere doelgebied coverage, een verlaagde dosis in de OAR’s en een 
lagere CI bij de bestraling van de handen vergeleken met de gouden standaard.  

  



HDR brachytherapy vs. uitwendige elektronen bestraling 2012 
 

Pagina | 3  
 

Summary 

Background 
Worldwide a yearly increase is reported in the incidence of non-melanoma skin cancer (NMSC). NMSC is 
the most frequent type of tumors diagnosed in patients. These tumors are most common in Caucasian 
populations. 
The regular treatment for these tumors is surgical excision of the tumor. Surgical treatments frequently 
lead to amputation of body parts or scars. A non-invasive method of treatment is therefore often 
preferred. Radiotherapy is one of the non-invasive treatments for NMSC. 
Aim 
Within radiotherapy various techniques are used to treat NMSC. These techniques are: external electron 
beam radiation (the gold standard), external photon beam radiation, HDR brachytherapy, external 
electron beam radiation combined with brachytherapy and external photon beam radiation combined 
with brachytherapy. It’s unclear which of these techniques is most effective in the treatment of NMSC 
by radiotherapy. 
This study investigated whether HDR brachytherapy provides a better (CTV-)PTV-  coverage, reduced 
dose in the OAR and a lower CI during irradiation of the hand, compared with the gold standard. 
Materials and methods 
For this study 5 dummies are made of the hand, each with 5 identical target areas, with a total of 25 
target areas. Moulds of each target area were made for the technique HDR brachytherapy. A treatment 
planning is made for each target area, which counts a total of 25 treatment plans for each radiation 
technique. A total dose of 40 Gy is prescribed for HDR brachytherapy and a total dose of 60 Gy is 
prescribed for the gold standard. 
Results 
Notable differences are observed between the two techniques in the mean target coverage, CI and the 
dose in the OAR’s. Relatively the dose is higher for HDR brachytherapy. However, the absolute dose is 
lower when using HDR brachytherapy compared with the gold standard.  
Conclusions 
HDR brachytherapy provides a better target coverage, a reduced dose in the OAR and a lower CI during 
irradiation of the hands compared to the gold standard. 
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Inleiding 

De afgelopen 10 jaar is het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten in Nederland met huidkanker 
gegroeid van 15.000 patiënten naar 40.000 patiënten per jaar. Dit aantal zal alleen maar toe blijven 
nemen. Naar schatting ligt in 2020 het aantal nieuwe patiënten gediagnosticeerd met huidkanker op 
70.000 patiënten per jaar.1 
Huidtumoren worden in de klinische setting onderverdeeld in melanoom, non-melanoma en overige 
(vaak zeldzame soorten). Dit onderzoek focust zich op non-melanoma skin cancer (NMSC). Deze worden 
onderverdeeld in basaalcelcarcinoom (ongeveer 80%) en plaveiselcelcarcinoom (ongeveer 10%).2, 3, 4  
Wereldwijd is een jaarlijkse toename van de incidentie van NMSC cancer gerapporteerd.5 NMSC zijn de 
meest voorkomende type tumoren bij de mens en komen het meeste voor bij blanke 
bevolkingsgroepen.6  
Een grote risicofactor voor het ontstaan van NMSC is blootstelling aan ultraviolette straling (UV-staling). 
De meest blootgestelde lichaamsdelen aan de zon zijn de handen en het gelaat (neus, oogleden en 
wangen). Hierop worden ook de meeste NMSC’s gediagnosticeerd. 5, 7 
Een ander risicofactor voor het onstaan van een NMSC is het gebruik van immuno-suppresie (wordt 
gedaan na transplantaties, bijvoorbeeld van het hart of de nieren). 5, 7 

Ongeacht de bewustheid onder de bevolking van de nadelige effecten van blootstelling aan UV-straling, 
is een stijging te zien in het voorkomen van NMSC.5 De stijgende incidentie en morbiditeit van NMSC 
heeft een grote interesse ontwikkeld in de zoektocht naar niet-invasieve behandelingen van deze type 
tumoren.5 
 
Wanneer NMSC wordt behandeld is een goede prognose waarneembaar. Voor het 
plaveiselcelcarcinoom is de 3-jaarsoverleving  100% bij patiёnten zonder risicofactoren. Bij patiёnten 
met minimaal 1 risicofactor is de 3-jaarsoverleving 70%.8 Voorbeelden van risicofactoren zijn de 
tumorgrootte, locatie, slechte tumormarges bij de behandeling en het gebruik van 
immunosuppressivum.8 Het plaveiselcelcarcinoom kan metastasisch gedrag tonen en lokaal invasief 
groeien, metastasering is echter wel zeldzaam. Wanneer wel sprake is van metastasering, treedt deze 
eerst op naar de regionale lymfeklieren. Hematogene metastasering van het plaveiselcelcarcinoom is 
zeer zeldzaam. De kans op metastasering is groter bij tumoren die niet zijn ontstaan door blootstelling 
aan de zon en tumoren gelokaliseerd op de lippen en oren.7 
Het basaalcelcarcinoom is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker en metastasering hiervan wordt 
zelden gezien.7 

 
Er zijn verschillende manieren om NMSC te behandelen. De standaard behandeling voor deze tumoren 
is chirurgische excisie van de tumor, dit is mogelijk met of zonder lymfeklier dissectie.2, 9 Hiernaast zijn 
ook behandelingen, zoals elektrodessicatie, cryotherapie, radiotherapie, fotodynamische therapie  en 
behandelingen met farmalogische stoffen, imiquimod, of het injecteren van cytostatica in de tumor 
mogelijk. 6, 9, 10, 11  
Chirurgische behandelingen kunnen leiden tot amputaties van lichaamsdelen of er worden littekens 
achtergelaten. Hierdoor kunnen niet-invasieve behandelingen de voorkeur hebben.9  

 
Radiotherapie behoort tot de niet-invasieve behandelingen van NMSC. Binnen radiotherapie zijn 
verschillende technieken om NMSC te behandelen, namelijk: bestraling middels elektronen, bestraling 
middels fotonen, brachytherapie middels LDR (low dose rate) en HDR (high dose rate).8 
De bestralingen middels elektronen en fotonen behoren tot de uitwendige bestralingen. Bij het 
behandelen van NMSC heeft uitwendige bestraling middels elektronen de voorkeur.6 Dit wegens de 
beperkte dracht van de elektronen in weefsel.12 Echter heeft uitwendige bestraling middels elektronen 
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wel het nadeel dat deze op een anatomisch onregelmatig doelgebied een minder homogene 
dosisverdeling vertoont.8 Naast uitwendige elektronen bestraling, is uitwendige fotonen bestraling ook 
een techniek om NMSC te behandelen. Behandeling middels uitwendige fotonen bestraling geeft een 
homogenere dosisverdeling ten opzichte van de uitwendige elektronen. Echter het nadeel van deze 
techniek is dat het gehele doelgebied wordt doorstraald. Hierdoor krijgen dieper gelegen structuren 
onder het te bestralen doelgebied een onnodig hoge dosis, dit kan leiden tot necrotisch weefsel.6 
Daarnaast is brachytherapie ook een bestralingstechniek om NMSC te behandelen. Binnen 
brachytherapie wordt een radioactieve bron tegen de tumor geplaatst.6 Dit houdt in dat de bestraling 
erg lokaal is, waarbij de onder- en omliggende structuren minder dosis ontvangen.6  

 
Binnen Instituut Verbeeten wordt NMSC middels radiotherapie behandeld. De gouden standaard hierbij 
is de uitwendige bestraling middels elektronen. Daarnaast kunnen ook de volgende technieken gebruikt 
worden voor de behandeling; uitwendige bestraling middels fotonen, HDR brachytherapie, uitwendige 
bestraling middels elektronen in combinatie met HDR brachytherapie en uitwendige bestraling middels 
fotonen in combinatie met HDR brachytherapie.13 

Bij het bepalen van de bestralingstechniek is onduidelijk welke techniek bij het behandelen van de 
NMSC op de handen het beste toegepast kan worden.  
NMSC komt het meest voor op lichaamsdelen die worden blootgesteld aan UV-straling. Ervaring in de 
praktijk geeft aan dat NMSC voorkomt op de handen. Dit is tevens een anatomisch onregelmatig 
doelgebied, waardoor de keuze voor de bestralingstechniek lastig genomen kan worden. 
 
De probleemstelling binnen dit onderzoek is; onduidelijkheid welke bestralingstechniek (uitwendige 
elektronen (gouden standaard), uitwendige fotonen, HDR brachytherapie of de combinatie uitwendige 
bestraling met brachytherapie) het beste toegepast kan worden bij NMSC op de handen. 
 
De centrale vraag die hierbij is gesteld, is; Welke bestralingstechniek (uitwendig fotonen, HDR 
brachytherapie of de combinatie uitwendige bestraling met brachytherapie), vergeleken met de 
uitwendige elektronen techniek (gouden standaard), leidt tot de meest optimale dosisverdeling bij NMSC 
op de handen? Hierbij wordt gekeken naar dosisvariatie in het Planning Target Volume (PTV); 
dosisvariatie in de Organs At Risk (OAR) en de comformiteitsindex (CI). 

 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen door de 
projectgroep onderzocht:  

1. Levert brachytherapie (HDR) een betere (CTV-)PTV- coverage, verlaagde dosis in OARs en een 
kleinere CI vergeleken met de gouden standaard (uitwendige elektronen)?  

2. Levert uitwendige fotonenbestraling een betere (CTV-)PTV- coverage, verlaagde dosis in OARs 
en een kleinere CI vergeleken met de gouden standaard (uitwendige elektronen)?  

3. Levert uitwendige elektronenbestraling + brachytherapie (HDR) een betere (CTV-)PTV- coverage, 
verlaagde dosis in OARs en een kleinere CI vergeleken met de gouden standaard (uitwendige 
elektronen)?  

4. Levert uitwendige fotonenbestraling + brachytherapie (HDR) een betere (CTV-)PTV- coverage, 
verlaagde dosis in OARs en een kleinere CI vergeleken met de gouden standaard (uitwendige 
elektronen)?  
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In dit individuele verslag zal de volgende deelvraag beantwoord worden; levert brachytherapie (HDR) 
een betere (CTV-)PTV- coverage, verlaagde dosis in OARs en een kleinere CI vergeleken met de gouden 
standaard (uitwendige elektronen)?  
 
De hypothese bij de onderzoeksvraag is als volgt: 
Gebaseerd op de huidige literatuur is HDR brachytherapie bij T1 en T2 tumoren, bij anatomisch 
onregelmatige doelgebieden, een betere techniek dan de gouden standaard. HDR brachytherapie biedt 
voordelen ten opzichte van de gouden standaard, door zowel diepe als oppervlakkige dosiswerking.6, 8, 10 

Daarnaast heeft HDR brachytherapie als meerwaarde dat bronnen gericht zijn in plaats en tijd. Bij de 
uitwendige bestralingstechnieken, elektronen en fotonen, is dit niet mogelijk.14 

 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn de methode van onderzoek, de resultaten, discussie en 
de conlusie opgenomen in het verslag.  
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Methode van Onderzoek 

Het onderzoek is opgezet als een diagnostische test, hierbij wordt de gouden standaard vergeleken met 
de indextest, HDR brachytherapie. 
De gouden standaard binnen Instituut Verbeeten is uitwendige elektronen bestraling met een 
fractionering van 30 x 2 (Gray) Gy, de indextest van dit onderzoek is de HDR brachytherapie met een 
fractionering van 8 x 5 Gy.13 

 
2.1 Wat is HDR brachytherapie? 

Het doel van brachytherapie is lokale bestraling ter plaatse van de tumor. Dit vindt plaats door middel 
van het plaatsen van een radioactieve bron tegen of op het te bestralen gebied.6 
Voor dit onderzoek is de methode surface mould brachytherapie gebruikt, hierbij wordt een mould 
gemaakt voor het te bestralen gebied. Hierop worden de katheters geplaatst waardoor de bron zich kan 
verplaatsen. Door het gebruik van een mould wordt een afstand gecreëerd tussen de bron (hoogste 
dosis) en de huid. De bron die wordt gebruikt voor de bestraling is Ir192.  

 
2.2 Patiёntengroep 

Als eerste zijn voor dit onderzoek vijf gipsen dummy’s gemaakt van de handen. Hierbij is in acht 
genomen dat de handen verschillen van maat en grootte, dit wegens anatomische variatie in de 
werkelijke situatie. Voor het maken van de gipsen handen zijn mallen (Cavex, CA37) gemaakt, die 
vervolgens met vloeibaar gips zijn gevuld (gips: Schouten dental, Moldano blauw). Na het uitharden zijn 
deze gipsen dummy’s hieruit gehaald.  
In de praktijk worden ook gipsen dummy’s van de handen gemaakt en hierop de bestralingsplannen 
vervaardigd. 
Op deze gipsen dummy’s zijn de geselecteerde doelgebieden aangetekend (zie figuur 1 en bijlage 1).  

- Doelgebied 1: de handrug;  
- Doelgebied 2: digitus 1, vingertop aan de handrug zijde; 
- Doelgebied 3: overgang tussen digitus 1 en 2, aan de handrug zijde; 
- Doelgebied 4: overgang van digitus 2 naar de handrug, ter hoogte van articulatio 

metacarpophalangea (MCP-gewricht); 
- Doelgebied 5: digitus 5, vingertop aan de handpalm zijde. 

De vijf geselecteerde doelgebieden komen op alle handen overeen en zijn gelijk van grootte getekend. 
De grootte van de doelgebieden, aan de oppervlakte van de gipsen dummy’s, varieert van 1 tot en met 3 
cm; dit wordt aangeduid als het Gross Target Volume (GTV). Er is gekozen voor een diepte van 3 mm, 
met deze grootte worden de T1 en T2 tumoren nagebootst (bijlage 2).2, 5, 10 

Vervolgens is om het GTV, met een marge van 1 cm, het Clinical Target Volume (CTV)  aangetekend. Dit 
is het target volume bij het maken van de brachytherapie planningen.13 Om het CTV zichtbaar te maken 
op de CT scans is deze met looddraad beplakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Doelgebieden gipsen dummy’s 
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Figuur  2: Overzicht van de OAR’s  

2.3 Moulds en katheters 

Voor de techniek HDR brachytherapie zijn per doelgebied moulds gemaakt. De moulds zijn gemaakt van 
buigzaam materiaal, zoals siliconen (Schilling, epiform-flex), en zijn bevestigd aan het tumor oppervlak.6 
Bij het maken van de moulds is het belangrijk dat de positionering hiervan reproduceerbaar is 
gedurende de behandeling.9, 10 Wanneer de mould is gemaakt, worden hierop de katheters (Isodose 
control, Flexicath Bronchial catheter 5F) bevestigd.  
Voor dit onderzoek zijn 25 moulds vervaardigd. Per doelgebied worden een aantal katheters geplaatst 
(zie bijlage 3). Afhankelijk per doelgebied het aantal katheters met een specifieke afstand.10 

- Doelgebied I: 7 katheters met een ondelinge afstand van 0,9 cm; 
- Doelgebied II: 7 katheters met een onderlinge afstand van 0,5 cm; 
- Doelgebied III: 8-11 katheters met een onderlinge afstand van 0,6 cm; 
- Doelgebied IV: 7 katheters met een onderlinge afstand van 0,6 cm; 
- Doelgebied V: 7 katheters met een onderlinge afstand van 0,6 cm; 

Met uitzondering van doelgebied 3 zijn op alle doelgebieden de katheters evenwijdig ten opzichte van 
elkaar geplaatst.10 Bij doelgebied 3 zijn, afhankelijk van de patiёnt, 1-4 katheters in de andere richting 
geplaatst. Dit in verband met de bereikbaarheid van het doelgebied. 
 

2.4 Computer tomografie 
Voor dit onderzoek zijn twee soorten CT scans vervaardigd (GE Healthcare, Optima 580, 16 slice), 
namelijk voor brachytherapie en voor de gouden standaard. 
- Gouden standaard: Hiervoor is van iedere hand een dorsale scan en een palmaire scan vervaardigd. 
Van één hand zijn twee dorsale scans vervaardigd. Doordat deze hand klein is kruisen de looddraden van 
twee doelgebieden elkaar, de doelgebieden zijn apart van elkaar gescand. In totaal zijn 11 CT scans voor 
de gouden standaard vervaardigd.  
- Brachytherapie: Voor elk doelgebied is een aparte CT scan gemaakt. Bij het maken van de CT scans 
dienen de katheters afzonderlijk van elkaar te liggen, deze mogen elkaar niet kruisen, dit in verband met 
de reconstructie van de katheters op het planningssysteem. Voor de reconstructie geldt ook dat de 
katheters zich tijdens het scannen evenwijdig aan de scanrichting bevinden. Bij het selecteren van het 
scangebied is rekening gehouden met de lengte van koper draden, deze dienen volledig afgebeeld te zijn 
op de CT scans. 
Beide CT scans zijn met hetzelfde protocol gescand, namelijk een schedelprotocol (120 kV; 98 mA; 
slicethickness 2,50 mm). 
 

2.5 Organs At Risk 
Nadat de doelgebieden zijn vastgesteld, is ook per doelgebied bepaald wat de OAR is (zie figuur 2).  
- Doelgebied 1: handweefsel. 
- Doelgebied 2: handweefsel en digitus 2. 
- Doelgebied 3: handweefsel, digitus 1 en digitus 2. 
- Doelgebied 4: handweefsel en digitus 3. 
- Doelgebied 5: digitus 4. 
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2.6 Gouden standaard 

De gouden standaard is, bij het bestralen van de huidtumoren binnen het Instituut Verbeeten, de 
uitwendige elektronen bestraling. Deze techniek heeft een bestralingsschema van 30 x 2 Gy.13 De 
bestralingsplannen dienen zoveel mogelijk aan de International Commission on Radiation Units and 
Measurements (IRCU) richtlijnen 71 te voldoen.15 De belangrijkste richtlijn die is aangehouden bij het 
plannen is dat de 85% isodoselijn in de diepte om het CTV dient te lopen en in de breedte om het PTV. 
Dit doelgebied zal in de rest van dit verslag aangeduide worden met CTV+PTV.  
 
Voordat de bestralingsplannen gemaakt kunnen worden, dienen de structuren ingetekend te worden op 
de vervaardigde CT scans. De structuren die worden ingetekend zijn de CTV+PTV en de OAR’s. 
Op de dorsale scans zijn door middel van de Vsim (GE Healthcare, Advantage Workstation 4.3) de 
volgende structuren aangemaakt: patiënt contour, CTV 1-4, PTV 1-4, digitus 1-3, hand en een 
hulpstructuur. Om het CTV in te kunnen tekenen is de hulp structuur aangemaakt, deze structuur volgt 
de patiënt contour 3 mm binnen de patiënt contour. Door deze hulpstructuur kan de diepte van het CTV 
nauwkeurig ingetekend worden. Voor de breedte van het CTV wordt de looddraad aangehouden. Het 
PTV werd automatisch aangemaakt om het CTV met een marge van 0,5 cm. 
Op de palmaire scans zijn door  de Vsim de volgende structuren/contouren aangemaakt: patiënt 
contour, CTV 5, PTV 5, digitus 4, een hulpstructuur , de CTV en de PTV. Bij één gipsen dummy is een 
derde CT scan vervaardigd. Op deze dorsale scan zijn de volgende structuren aangemaakt: patiënt 
contour, CTV 3, PTV 3, digitus 1-2, een hulp structuur, de CTV en de PTV.  
Gedurende het onderzoek is de projectgroep tot de conclusie gekomen dat nog een extra structuur 
ingetekend dient te worden om de conformiteitsindex te kunnen bepalen. Eveneens dient hiervoor een 
extra structuur ingetekend te worden van digitus 5. Deze structuren zijn op een later moment 
ingetekend met het XiO planningssysteem (CMS, XiO versie 4.40.00). 
 
Voordat de elektronen bundel aangemaakt kan worden, wordt eerst op de Vsim een fotonenbundel 
aangemaakt. Deze bundel wordt loodrecht op het doelgebied geplaatst en wordt gericht op het 
isocentrum, dit is het midden van het PTV. De Source Skin Distance (SSD) dient 100 cm te zijn. De 
veldgrootte wordt bepaald door het PTV met een marge van 0,7 cm hier omheen (zie bijlage 4). 
 
Voor het aanmaken van een elektronenbundel is gebruik gemaakt van een handleiding van Instituut 
Verbeeten (zie bijlage 4). Nadat alle punten uit de handleiding zijn toegepast kan een plan 
geoptimaliseerd worden. Als eerste wordt de bolusdikte aangepast. Vanwege de gebruikte 
elektronenenergie wordt een bolusdikte gehanteerd van minimaal 0,7 cm.13  Hierdoor neemt de 
maximale dosis in de patiёnt af en gaat de 85% isodoselijn in de diepte strakker om het CTV-PTV lopen.  
Daarnaast kan het plan geoptimaliseerd worden op de coverage, dit kan door middel van het draaien 
van de ganty, collimator, couch of door de veldgrootte aan te passen. De plannen zijn zo 
geoptimaliseerd dat de coverage waar mogelijk, gekeken naar de 85% isodose lijn, rond de 100% is en 
dat de dosis in de OAR zo laag mogelijk blijft. 
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2.7 HDR Brachytherapie 

HDR brachytherapie is de techniek die vergeleken wordt met de gouden standaard. Deze techniek heeft 
een bestralingsschema van 8 * 5 Gy.13 De bestralingsplannen zijn vervaardigd op de gemaakte CT scans 
van de gipsen dummy’s en dienen zoveel mogelijk te voldoen aan de ICRU richtlijnen 58.16 Het te 
bestralen doelgebied bij de brachytherapie planningen is het CTV. De richtlijn hierbij is dat de 100% 
isodoselijn om het CTV loopt. 
 
Het intekenen van de structuren op de CT scans vindt plaats met behulp van het brachytherapie 
planningssysteem (Nucletron, Oncentra versie 4.1). Structuren die zijn ingetekend verschillen per 
doelgebied. Op elke CT wordt het te bestralen doelgebied ingetekend, het CTV, met de bijbehorende 
OAR’s.  
Als eerste is bij het intekenen van de CT scans de patiёntencontour aangemaakt, hierna is het CTV 
ingetekend per doelgebied. Voor de breedte, van de CTV aan de oppervlakte, zijn de looddraden 
aangehouden, met een diepte van 3 mm. Vervolgens zijn de OAR’s per doelgebied ingetekend. Met 
uitzondering van het CTV, zijn de structuren allemaal ingetekend met de optie “automatic contouring”. 
Deze automatisch ingetekende structuren zijn hierna handmatig gecorrigeerd wanneer deze niet exact 
waren ingetekend. 
 
Na het intekenen van de structuren worden de katheters gereconstrueerd. Het reconstrueren begint bij 
de “tip end”, dit is het uiteinde van de katheter (begin van de koperdraad), en wordt gevolgd tot aan het 
einde van de koperdraad. Dit wordt gedaan bij alle katheters bij elk doelgebied. Hierna wordt het 
bestralingsplan gemaakt.  
 
Bij het plannen wordt gebruik gemaakt van een inverse planningsmodule, de IPSA. Het CTV wordt 
geselecteerd als referentie target volume, om dit volume dient gepland te worden. Hierna worden een 
aantal waardes ingevoerd, dit zijn: de afstand tussen de huid en de katheter (15-20 mm), de minimale 
dosis die het doelgebied aan de oppervlakte dient te krijgen (5.00 Gy), de maximale dosis die het 
doelgebied kan bereiken (6.5 Gy), de minimale dosis die het volume dient te krijgen (5.00 Gy) en de 
maximale dosis die het volume kan bereiken (6.5 Gy). Aan de minimale en maximale waarden wordt een 
weging toegekend; deze waardes zijn: 100, 40, 100 en 20. 
Hierna gaat het planninssysteem (IPSA) met deze waardes automatisch een bestralingsplan aanmaken. 
Hierbij dient de 100% isodoselijn om het CTV te liggen en een zo laag mogelijke dosis aan het 
huidoppervlak. Vanuit het gemaakte plan door IPSA, wordt verder geoptimaliseerd. Als eerste wordt 
bekeken waar de bronnen in de katheters zijn geplaatst. De IPSA module plaatst de bronnen niet 
evenredig over de katheters, hierdoor wordt het nodig om zelf handmatig bronposities te selecteren. De 
bronposities worden geselecteerd om de 3 mm, hiermee wordt bereikt dat de bronposities aansluitend 
aan elkaar zijn. Na de selectie van de bronposities worden de dwelltijden ingesteld. Met de dwelltijden 
wordt aangegeven hoe lang een bron op een bronpositie dient te stralen.  
De dwelltijden worden als eerste handmatig aangepast met de optie “grafisch”. Hierbij worden de 
isodose-curven gesleept met de cursor. Wanneer het plan zover mogelijk geoptimaliseerd is met de 
optie “grafisch”, wordt overgeschakeld naar de optie “manual dweltimes”. Hierin worden de dwelltijden 
van alle bronposities bekeken. Het is belangrijk dat de dwelltijden binnen een katheter niet te veel van 
elkaar verschillen. Wanneer dit wel het geval is, worden deze handmatig binnen een katheter 
gecompenseerd. Hierdoor wordt de homogeniteit in het plan gewaarborgd. 
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2.8 Meetinstrumenten 
De vervaardigde brachytherapieplannen en de plannen van de gouden standaard worden met elkaar 
vergeleken. Voor elk techniek is een beoordelingsformulier opgesteld (zie bijlage 11 en 12). Door middel 
van deze beoordelingsformulieren wordt de techniek HDR brachytherapie vergeleken met de gouden 
standaard. In de beoordelingsformulieren staan de punten, met betrekking tot de richtlijnen, waaraan 
de bestralingsplannen dienen te voldoen. Daarnaast zijn hierin de conformiteitsindex (CI), 
homogeniteitsindex/uniformity-index (HI/UI) en de minimale, maximale en de gemiddelde dosis per 
structuur (CTV en bijbehorende OAR’s) opgenomen.  
 
De CI geeft weer hoe strak de 85% isodose-curve, bij de gouden standaard, en de 100% isodose-curve, 
bij brachytherapie, om het CTV-PTV en CTV loopt.  
De CI is berekend door middel van de formule:  
       (         )           

                 
 

Een CI van 1 betekent dat de betreffende isodose-curve strak aansluit aan het doelgebied. Een grotere 
CI waarde geeft aan hoe ruim de betreffende isodose-curve loopt.  
 
De HI/UI geeft de verhouding weer tussen de hoogste en laagste dosis binnen het doelgebied, de 
homogeniteit. Deze waarde is alleen berekend voor het doelgebied. 
De HI/UI is berekend door middel van de formule: 

         

                    
      

Een lage HI/UI geeft weer dat de dosisvariatie binnen het doelgebied klein is, dus dat de bestraling 
homogener is. 
 
Voor het bepalen van de minimale en maximale dosis binnen een plan worden de gegevens 
overgenomen uit het dosisvolume histogram (DVH). Echter de minimale en maximale dosis binnen een 
plan beslaan meestal een pixel of zeer klein volume binnen het bestralingsplan. Om een reëel weergave 
te krijgen van de minimale en maximale dosis, is gekeken naar de minimale dosis bij 98% van het 
doelvolume; en naar de maximale dosis bij 2% van het doelvolume. 
 
Vervolgens wordt de standaard deviatie (SD) weergegeven van de minimale, maximale en gemiddelde 
dosis voor alle doelgebieden. Dit wordt ook gedaan voor de CI en de HI, hiermee wordt de spreiding van 
deze waardes tussen de vijf bestralingsplannen weergegeven. 
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Resultaten 

Voor dit onderzoek zijn van elk doelgebied op de gipsen dummy’s vijf bestralingsplannen vervaardigd. 
Deze zijn voor elk techniek, gouden standaard en HDR brachytherapie, 25 bestralingsplannen geworden. 
In zijn totaliteit zijn voor dit onderzoek 50 bestralingsplannen vervaardigd. Van elk doelgebied is één 
bestralingsplan van brachytherapie en één bestralingsplan van de gouden standaard opgenomen in 
bijlagen 5 t/m 9. De doelgebieden waarvoor de bestralingsplannen zijn gemaakt, komen voor beide 
technieken overeen. De gouden standaard is gepland met een energie van 6 (mega-elektronvolt) MeV. 
Alleen doelgebied 3 is gepland met 9 MeV.  
In de resultaten van dit onderzoek zijn de laagste en de hoogste waarde opgenomen van de minimale, 
gemiddelde en maximale dosis van vijf bestralingsplannen van elk doelgebied (zie bijlage 10A en C). Ook 
zijn getallen met betrekking tot de gemiddelde coverage en de gemiddelde volume van het doelgebied 
weergegeven (zie bijlage 10B en D). Daarnaast is ook de dosis in de OAR’s gepresenteerd. In de 
resultaten zijn ook de SD van de doelgebieden en de bijbehorende OAR’s opgenomen. Van elk structuur 
is de SD berekend van de minimale, maximale en gemiddelde dosis  (zie bijlage 10E en F). De SD is 
berekend uit waardes die voorkomen in vijf bestralingsplannen van elk doelgebied. 
In onderstaande tabellen worden de resultaten van doelgebieden 1 en 3 uitgewerkt. Doelgebied 1 is 
anatomisch een regelmatig doelgebied op de handen. Terwijl doelgebied 3 een moeilijk te bestralen 
doelgebied is wegens de anatomie. De resultaten van de overige doelgebieden zijn opgenomen in 
bijlage 10.  
 
 
 

 
Tabel 1 geeft informatie over het volume en de coverage  van doelgebieden 1 en 3. Bij alle doelgebieden 
wordt, door middel van brachytherapie, een coverage behaald van 100%.  
Opvallend zijn hier de te bestralen doelvolumes, voor de gouden standaard is dit CTV+PTV en voor 
brachytherapie is dit alleen het CTV.13  Het verschil in de grootte van het volume geldt ook voor de 
andere doelgebieden (zie bijlage 10A t/m D). De resultaten in bijlage 10B en D geven weer dat de 
gemiddelde CI bij brachytherapie voor alle doelgebieden, op doelgebied 3 na, lager is. Doelgebied 3 
heeft een hoge gemiddelde CI ten opzichte van de gouden standaard, dit in verband met een kleine 
volume CTV van één bestralingsplan (0,09cc) van dit doelgebied (zie bijlage 10C ). In bijlage 10F is de SD 
opgenomen van de CI-en van de vijf bestralingsplannen per doelgebied. Hierin is te zien dat doelgebied 
1 en 2 een kleinere spreiding weergeven bij brachytherapie ten opzichte van de gouden standaard. In 
bijlage 10B en D is te zien dat de gouden standaard een homogenere dosisverdeling heeft in vergelijking 
met HDR brachytherapie. De HI/UI is bij de gouden standaard lager in alle doelgebieden (zie bijlage 10A 
t/m D). 
 
 

CTV-PTV / CTV Gemiddelde 
volume 

Minimale 
covarage 

Gemiddelde 
covarage 

Maximale 
covarage 

Gemiddelde
CI 

SD 
CI 

Gemiddelde 
HI/UI 

SD 
HI/UI 

Doelgebied 
1. 

Gouden 
standaard 

6,85 cc. 97,23 % 99,12 % 100,00 % 3,04 0,64 11,88 % 1,66 

Brachytherapie 4,00 cc. 100 % 100 % 100 % 1,99 0,39 44,05 % 4,22 

Doelgebied 
3. 

Gouden 
standaard 

3,12 cc. 91,78 % 95,09 % 99,60 % 6,04 2,54 36,65 % 8,29 

Brachytherapie 0,67 cc. 100 % 100 % 100 % 11,49 11,85 47,52 % 7,83 

Tabel 1 : Weergave van het gemiddelde volume, de coverage, de gemiddelde CI, SD CI, de gemiddelde HI/UI 

en de SD HI/UI van doelgebieden 1 en 3. 
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Tabel 2 geeft informatie over de gemiddelde dosisverdeling van doelgebieden 1 en 3. Hierin is te zien 
dat de relatieve waardes voor brachytherapie hoger zijn vergeleken met de gouden standaard. Echter, 
als deze worden omgezet naar de absolute waardes, is de werkelijke dosis die wordt gegeven lager bij 
brachytherapie. Dit geldt voor alle doelgebieden (zie bijlage 10A t/m D).  De absolute (gemiddelde) 
maximale dosis bij doelgebied 1 is als enige hoger voor brachytherapie ten opzichte van de gouden 
standaard. 
Een uitgebreider tabel van de minimale en maximale waardes van de overige doelgebieden is 
opgenomen in bijlage 10A en B. 
In tabel 2 is waar te nemen dat de SD van de maximale dosis bij doelgebieden 1 en 3 voor 
brachytherapie hoger is. In bijlage 10F is te zien dat dit ook geldt voor de overige doelgebieden. 
 
Tabel 3 is een weergave van de dosisverdeling in de OAR’s. In bijlage 10A t/m D is de dosisverdeling van 
de OAR’s van alle doelgebieden opgenomen. In de resultaten hiervan is weergegeven dat de minimale 
dosis in alle OAR’s lager is bij de gouden standaard in vergelijking met brachytherapie. Echter is de 
maximale dosis, zowel relatief als absoluut, altijd lager bij brachytherapie ten opzichte van de gouden 
standaard. Ook is de gemiddelde dosis vaak lager bij brachytherapie. In de resultaten van de OAR’s bij 
de betreffende doelgebieden is te zien, dat bij de gouden standaard een groot verschil is in de minimale 
en maximale dosis. Dit is niet het geval bij brachytherapie. 
In bijlage 10F is in de resultaten van de SD te zien dat de spreiding in de maximale dosis van de OAR’s 
groter is bij de gouden standaard dan bij brachytherapie.  
  

CTV-PTV / CTV 
Gemiddelde

Minimale 
dosis 

SD 
Minimale 

Dosis 

Gemiddelde
Gemiddelde 

dosis 

SD 
Gemiddelde 

dosis 

Gemiddelde
Maximale 

dosis 

SD 
Maximale 

dosis 

Doelgebied 
1. 

Gouden 
standaard 

52,59 Gy 
(87,65%) 

1,64 
56,50 Gy 
(94,17%) 

1,22 
59,72 Gy 
(99,53%) 

1,23 

Brachytherapie 
42,87 Gy 

(107,18%) 
0,54 

50,86 Gy 
(127,15%) 

0,62 
61,80 Gy 

(154,50%) 
1,30 

Doelgebied 
3. 

Gouden 
standaard 

49,28 Gy 
(82,13%) 

3,09 
58,91 Gy 
(98,18%) 

2,29 
72,45 Gy 

(120,75%) 
2,80 

Brachytherapie 
42,75 Gy 

(106,88%) 
0,73 

51,17 Gy 
(127,93%) 

1,94 
61,76 Gy 

(154,40%) 
3,49 

Tabel 2: Weergave van de gemiddelde minimale, gemiddelde en maximale dosis + de SD. 
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CTV-PTV / CTV 

Doelgebied 1 Doelgebied 3 

Gouden 
Standaard 

Brachy 
therapie 

Gouden 
Standaard 

Brachy 
therapie 

Hand 

Gemiddelde 
Dmin 

0,21 Gy 
(0,35%) 

4,00 Gy 
(10,00%) 

0,00 Gy 
(0,00%) 

1,00 Gy 
(2,50%) 

SD 
Dmin 

0,18 1,47 0 0,12 

Gemiddelde 
Dgem 

13,58 Gy 
(22,63%) 

11,85 Gy 
(29,63%) 

10,83 Gy 
(18,05%) 

6,39 Gy 
(15,98%) 

SD  
Dgem 

3,93 2,47 2,02 0,76 

Gemiddelde 
Dmax 

55,78 Gy 
(92,97%) 

36,78 Gy 
(91,95%) 

56,25 Gy 
(93,75%) 

30,83 Gy 
(77,08%) 

SD 
Dmax 

2,28 2,93 1,98 2,44 

Digitus 1 
 

Gemiddelde 
Dmin 

- - 
3,37 Gy 
(5,62%) 

4,15 Gy 
(10,38%) 

SD 
Dmin 

- - 5,42 0,90 

Gemiddelde 
Dgem 

- - 
28,73 Gy 
(47,88%) 

17,88 Gy 
44,70%) 

SD  
Dgem 

- - 10,55 3,30 

Gemiddelde 
Dmax 

- - 
60,95 Gy 

(101,58%) 
45,30 Gy 

(113,25%) 

SD 
Dmax 

- - 5,83 2,89 

Digitus 2 

Gemiddelde 
Dmin - - 

0,00 Gy 
(0,00%) 

0,88 Gy 
(2,20%) 

SD 
Dmin 

- - 0 0,05 

Gemiddelde 
Dgem - - 

3,31 Gy 
(5,52%) 

3,36 Gy 
(8,40%) 

SD  
Dgem 

- - 4,30 0,93  

Gemiddelde 
Dmax - - 

18,93 
(31,55%) 

8,62 Gy 
(21,55%) 

SD 
Dmax 

- - 20,64 Gy 2,69 

Tabel 3: Weergave van de gemiddelde minimale, gemiddelde en maximale dosis binnen de 
OAR’s van doelgebieden 1 en 3. 
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Discussie 

4.1 Algemeen 
De vergelijking tussen beide technieken is complex door het feit dat de richtlijnen en de voorgeschreven 
dosis hiervan varieren. Om te beginnen zijn de volumes van de te bestralen doelgebieden ongelijk. Bij de 
gouden standaard is dit het PTV aan de oppervlakte van de huid en het CTV in de diepte.13 Voor de 
bestralinsplannen van brachytherapie is alleen het CTV als doelvolume aangehouden.13 Daarnaast 
varieert de voorgeschreven dosis voor de beide technieken. Voor de gouden standaard bedraagt de 
totaaldosis 60 Gray, waarvan 85% het doelgebied (CTV+PTV) dient te omvangen. Voor brachytherapie is 
dit 40 Gray, waarvan 100% het doelgebied (CTV) dient te omvangen.15, 16 In deze situatie is de gouden 
standaard, gezien de relatieve waardes, gunstiger. Echter is de absolute dosis bij brachyhtherapie lager.  
Door het verschil in doelvolumes van de beide technieken, kan de CI vergelijking per doelgebied niet één 
op één gemaakt worden. Men dient bewust te zijn van het verschil in de richtlijnen. Daarnaast de 
doelgebieden op twee aparte systemen ingetekend, door meerdere projectsleden. Ook dit beperkt de 
betrouwbaarheid van de vergelijking tussen de CI-en. 
 
Bij het maken van de bestralingsplannen voor brachytherapie is goed te zien hoe het gebruik van de 
mould de huiddosis reduceert. Echter is wel een duidelijk verschil te zien in de dikte van de gemaakte 
moulds, een geldige richtlijn voor de dikte van de mould is er niet. De richtlijn die is aangehouden is 
afkomstig van de begeleiders, waarbij de moulddikte ±3 mm dient te zijn. Ieder projectlid heeft hieraan 
proberen te voldoen, maar er is zeker een grote variatie waargenomen in de mouldikte bij het maken 
van de bestralingsplannen. Daarnaast is het ook zo dat de projectsleden beperkte ervaring hebben met 
het maken van de moulds. Op bestralingsplannen van brachytherapie is te zien dat dikkere moulds (4-6 
mm) een groot deel van de hoge dosis opvangen, waardoor de huiddosis wordt gereduceerd.  
In de praktijk wordt het probleem van een dunne mould ook waargenomen. Wanneer dit het geval is, 
wordt er een nieuwe mould gemaakt voor het te bestralen doelgebied, waardoor de huiddosis wordt 
verlaagd. 
Wegens het gebrek aan de richtlijn van de juiste moulddikte, dient nader onderzocht te worden wat de 
minimale moulddikte dient te zijn. 
 
In de resultaten is te zien dat de gemiddelde relatieve dosis bij brachytherapie heel hoog is vergeleken 
met de gouden standaard. De reden hiervoor is dat de bronnen lokaal worden geplaatst. Bij het plannen 
is het vaak niet mogelijk om 125% uit het doelgebied te krijgen wanneer men gaat voor een coverage 
van 100%. De absolute dosis blijft bij brachytherapie echter altijd lager wegens de voorgeschreven dosis. 
Op de vervaardigde bestralingsplannen is te zien dat ook de absolute maximale dosis in andere vingers 
(OAR’s), dan die worden bestraald, lager is wanneer de bestraling uitgevoerd wordt met brachytherapie. 
Dit kan ook verklaard worden doordat brachytherapie een bestralingsmethode is waarbij er zeer lokaal 
wordt bestraald. De isodose-curven nemen de vorm aan van het te bestralen doelgebied, waardoor de 
omliggende en onderliggen structuren weinig dosis ontvangen. De hoge maximale dosis bij de gouden 
standaard kan verklaard worden door de gekozen veldgrootte, waardoor de OAR’s in het bestralingsveld 
veld komen te liggen. Daarnaast wordt binnen Instituut Verbeeten bij elektronen gewerkt met 
symmetrische veldgroottes. Wanneer men een zo hoog mogelijke coverage wilt halen voor het 
doelgebied, krijgen de naastliggende structuren (OAR’s) ook een hoge dosis. Voor de gouden standaard 
wordt in de praktijk gekozen voor individuele afblokkingen. De individuele afblokkingen zorgen voor een 
lagere dosis in de OAR’s. Bij het vervaardigen van de bestralingsplannen voor dit onderzoek is dit niet 
mogelijk geweest. 
Bij het bestralen per doelgebied kan gekozen worden om andere vingers zo ver mogelijk van elkaar te 
plaatsen. Bij beide technieken is  dit van invloed op dosis in de OAR’s. Door op deze methode de 
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bestraling uit te voeren, wordt de dosis in de OAR’s zo laag mogelijk gehouden. Dit is voor dit onderzoek 
ook gedaan, maar omdat op elk gipsen dummy van de hand 5 doelgebieden zijn getekend, is dit toch 
beperkt. 
 
Planningsmatige problemen zijn naar voren gekomen bij het vervaardigen van bestralingsplannen voor 
de gouden standaard. Als eerste kan hierbij genoemd worden dat de doelgebieden 2 en 5 niet direct te 
plannen zijn. Doordat deze doelgebieden klein en smal zijn kan de ‘weight point’ niet binnen de 
contouren geplaatst worden. Om de planningen toch te kunnen maken, wordt het nodig om de 
patiёntencontour te vergroten met 0,7 cm. Hiermee wordt de bolus meegenomen in de patiёnt. 
Het digitaal aanmaken van de bolus bootst ook niet volledig de werkelijkheid. In de werkelijkheid zal er 
altijd lucht tussen de bolus en de huid zitten, dit wordt nu niet berekend. Dit weergeeft een niet reёele 
dosisverdeling in de doelgebieden. 
 
Een voordeel van brachytherapie, ten opzichte van de gouden standaard, is dat de dosis de vorm aan 
kan nemen van het te bestralen doelvolume (zie figuur 3). Echter is bij het plannen van doelgebieden 2 
en 5 opgevallen, dat bij een te kleine diameter van de vinger de kans bestaat, dat de gehele vinger ter 
plaatste van het doelgebied, de voorgeschreven dosis krijgt (zie figuur 4). De oorzaak hiervan is de vorm 
van het doelgebied, waardoor de dosis niet de vorm aan kan nemen van het doelgebied zelf. Dit is ook 
weer te geven in de CI, deze wordt dan groter. Als gevolg hiervan zou de vinger blijvende schade op 
kunnen lopen (fibrose/necrose).9 Ook dit zou verder onderzocht kunnen worden als aanvulling op dit 
onderzoek. 

In de discussie per doelgebied zullen overal ongeveer dezelfde punten naar voren komen, zoals de 
coverage van het doelgebied en de maximale dosis. 
Door middel van brachytherapie kan in alle doelgebieden een coverage van 100% behaald worden. Dit is 
mogelijk doordat bij brachytherapie per CT coupe de isodose-curven aangepast kunnen worden.   
In de praktijk kan echter afgeweken worden van een coverage van 100%. De plannen die zijn gemaakt 
voor dit onderzoek voldoen zo veel mogelijk aan de richtlijnen. In de praktijk wordt per plan met de arts 
overlegd over de optimalisatie van een plan. Zo kan gekozen worden voor een krappe planning (lage CI), 
met soms een lagere coverage van doelgebied als gevolg, waarbij het gezonde weefsel meer wordt 
gespaard. Door een dergelijke optimalisatie wordt ook gezorgd voor een lagere huiddosis en een lagere 
dosis in de OAR’s.  Een voordeel van HDR brachytherapie, ten opzichte van de gouden standaard, is dat 
bij brachytherapie de maximale dosis zich aan de (huid)oppervlakte bevindt. Bij de gouden standaard 
bevindt de hoge dosis zich dieper in het weefsel. 
De HI is binnen brachytherapie voor alle doelgebied hoger vergeleken met de gouden standaard. Dit 
geeft weer dat homogeniteit bij brachytherapie slechter is dan bij de gouden standaard. 
In de resultaten is aangegeven dat SD van de maximale dosis van de doelgbieden groter is bij 
brachytherapie dan gouden standaard. Bij de OAR’s is dit het tegenovergestelde, dit is te verklaren door 
het dosisverloop in de bestralingsplannen. De maximale dosis bevindt zich in het CTV aan de 

Figuur 3: Weergave verloop isodose-curven . Links HDR 
brachytherapie plan, rechts uitwendige elektronen 
plan. 

Figuur 4: Weergave verloop isodose-curven  
doelgebied 2 en 5. Links grote diameter vinger, rechts 
kleine diameter vinger. 
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oppervlakte. Wegens de moulddikte kan dit per plan variёren, waardoor de spreiding tussen de plannen 
groter wordt.  
 

 
4.2 Doelgebied 1 (zie figuur 5) 

Wanneer naar de gemiddelde CI (bijlage 10B en D) wordt bekeken, is te zien dat deze voor de 
brachytherapie kleiner is in vergelijking met de CI van de gouden standaard. Dit is mogelijk door de 
oppervlakkige bestraling binnen brachytherapie, in vergelijking met de gouden standaard. Een kleine CI 
is mede mogelijk door de mogelijkheid van het handmatig aanpassen van de isodose-curven 
(dwelltijden). 
Bij de OAR van dit doelgebied komt de gemiddelde dosis van de beide technieken nagenoeg overeen. 
Wel is een groot verschil waarneembaar in de maximale dosis die de hand bereikt. Deze is bij de gouden 
standaard een stuk hoger dan bij HDR brachytherapie. Dit komt doordat elektronen dieper doordringen 
dan de straling die van de gebruikte bron bij HDR brachytherapie.6 
 

4.3 Doelgebied 2 (zie figuur 5) 
Opvallend bij de bestralingsplannen van dit doelgebied is de verloop van de isodose-curven. Door 
middel van brachytherapie is het mogelijk om de dosisverloop de vorm te geven van het doelgebied. Op 
bestralingsplannen van  de gouden standaard is te zien dat de dosisverloop niet vormgevend is (zie 
figuur 3). Hierbij wordt de dosisverdeling meer in de diepte gezien. Dit is ook weergegeven in de CI van 
dit doelgebied die voor de brachytherapie kleiner is. De gewenste coverage en de kleine CI zijn ook hier 
te verklaren doordat per CT coupe de isodose-curven (dwelltijden) bepaald kunnen worden.   
Bij de vergelijking van de dosisverdeling in de gehele vinger, ter plaatste van het doelgebied (hele 
vingertop), is te zien dat bij beide technieken de 50% isodose-lijn bijna de gehele vinger omvat. Dit 
betekent dat de gehele vingertop bij doelgebied 2, in absolute waardes, minder dosis krijgt middels 
brachytherapie dan de gouden standaard. Dit heeft te maken met de dosisvoorschriften van beide 
technieken. Voor de gouden standaard is dit een totaaldosis van 51 Gy en voor brachytherapie is dit 40 
Gy.  
 
  

Figuur 5: Weergave doelgebieden en OAR’s 
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4.4 Doelgebied 3 (zie figuur 5) 
Bij dit doelgebied zijn de CI-en van beide techniek opmerkelijk hoog, dit komt door de ligging van het 
doelgebied. Op de bestralingplannen, van beide technieken, is te zien dat een groot deel van het 
gezonde weefsel de voorgeschreven dosis krijgt. Dit is te verklaren door de onregelmatigheid van het 
doelgebied. Voor dit doelgebied is bij brachytherapie gekozen om ook katheters in een andere richting 
te plaatsen (zie methode van onderzoek), die mede zorgen voor een hoge dosis in het gezonde weefsel 
en de hoge CI waarde.  
Ongeacht de hoge CI bij de gouden standaard, wordt bij de gouden standaard een coverage van 100% 
niet gehaald (zie bijlage 10A en B). Bij de gouden standaard door is de CI hoog wegens de grootte van 
het bestralingsveld.  
 

4.5 Doelgebied 4 (zie figuur 5) 
Op bestralingsplannen van dit doelgebied is ook te zien dat met brachytherapie de dosisverdeling meer 
de vorm van het doelgebied aanneemt.  
Bij het plannen van dit doelgebied is een katheter bij één patiёnt opnieuw gereconstrueerd, omdat 
anders een hoge dosis de organ at risk (digitus 3) zou bereiken.  
De hoge dosis in de OAR’s bij de gouden standaard, ten opzichte van brachytherapie, kan verklaard 
worden door de grote veldgrootte. Naastliggende structuren komen in het bestralingsveld te liggen. 
 

4.6 Doelgebied 5 (zie figuur 5) 
De coverage van dit doelgebied vertoont voor beide techniek geen grote verschillen en is nagenoeg 
hetzelfde. Voor de techniek HDR brachytherapie valt hieraan toe te voegen dat de hoogste CI een 
waarde heeft van 4,50 (zie bijlage 10C). Wegens een kleine diameter van de vinger en de vorm van de 
tumor, kunnen de isodose-curven op het bestralingsplan niet de vorm aannemen van het doelgebied. 
Hierdoor krijgt een groot deel van digitus 5, ter plaatse van het doelgebied, de voorgeschreven dosis. Dit 
probleem is bij de doelgebieden 5 alleen te zien bij een te kleine diameter van digitus 5. 
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Conclusie 

De onderzoeksvraag die is gesteld in dit verslag is: 
Levert brachytherapie (HDR) een betere (CTV-)PTV- coverage, verlaagde dosis in OAR’s en een kleinere CI 
vergeleken met de gouden standaard (uitwendige elektronen)?  
 
De hypothese bij de onderzoeksvraag is als volgt: 
Gebaseerd op de huidige literatuur is HDR brachytherapie bij T1 en T2 tumoren, bij anatomisch 
onregelmatige doelgebieden, een betere techniek dan de gouden standaard. HDR brachytherapie biedt 
voordelen ten opzichte van de gouden standaard, door zowel diepe als oppervlakkige dosiswerking.6, 8, 10 

Daarnaast heeft HDR brachytherapie als meerwaarde dat bronnen gericht zijn in plaats en tijd. Bij de 
uitwendige bestralingstechnieken, elektronen en fotonen, is dit niet mogelijk.14 
 

5.1 Doelgebied 1 
In de resultaten van dit doelgebied is te zien dat brachytherapie een betere gemiddelde coverage geeft 
van het doelgebied, vergeleken met de gouden standaard. Dit gaat gepaard met een betere CI bij 
brachytherapie. 
Ook is in de resultaten te zien dat de OAR bij dit doelgebied een lagere dosis ontvangt middels 
brachytherapie ten opzichte van de gouden standaard. 
Uit onderzoek blijkt dat voor de bestraling van dit doelgebied HDR brachytherapie gunstiger is ten 
opzichte van de gouden standaard. 
 

5.2 Doelgebied 2 
In de resultaten van dit doelgebied is te zien dat middels brachytherapie een betere gemiddelde CTV 
coverage wordt behaald, gepaard met een lagere CI vergeleken met de gouden. Bij de vergelijking van 
de dosis in de OAR’s van dit doelgebied is te zien dat wanneer deze bestraald worden middels 
brachytherapie, deze minder dosis ontvangen dan wanneer dit doelgebied bestraald wordt middels de 
gouden standaard. 
Uit onderzoek blijkt dat HDR brachytherapie gunstiger is ten opzichte van de gouden standaard voor de 
bestraling van dit doelgebied. 
 

5.3 Doelgebied 3 
In de resultaten van dit doelgebied is te zien dat gemiddeld een betere CTV coverage wordt gehaald met 
behulp van brachytherapie. Echter is de gemiddelde CI voor dit doelgebied bij brachytherapie erg hoog. 
Met een gemiddelde CI van 6,04 geldt dit ook voor de gouden standaard, alleen dan in mindere mate.  
Bij het beoordelen van de dosis in de OAR’s van dit doelgebied is te zien dat deze middels 
brachytherapie een lagere dosis ontvangen. 
Uit onderzoek blijkt dat voor de bestraling van dit doelgebied HDR brachytherapie gunstiger is ten 
opzichte van de gouden standaard. 
 

5.4 Doelgebied 4 
In de resultaten van dit doelgebied is te zien dat brachytherapie een betere gemiddelde CTV coverage 
geeft van het doelgebied. Dit gaat gepaard met een betere CI vergeleken met de gouden standaard. Ook 
is in de resultaten te zien dat de OAR bij dit doelgebied een lagere dosis ontvangt middels  
brachytherapie. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat voor de bestraling van dit doelgebied HDR brachytherapie 
gunstiger is ten opzichte van de gouden standaard. 
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5.5 Doelgebied 5 
In de resultaten is te zien dat de gemiddelde coverage van de twee technieken niet veel van elkaar 
verschillen. Hetzelfde geldt voor de CI, deze toont ook geen grote verschillen. Echter is middels 
brachytherapie de dosis in de OAR van dit doelgebied wel lager. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat HDR brachytherapie gunstiger is ten opzichte van de 
gouden standaard voor de bestraling van dit doelgebied. 
 

5.6 Algemeen 
Naar aanleiding van ons onderzoek blijkt dat HDR brachytherapie gunstiger is bij het bestralen van de 
gekozen doelgebieden op de handen ten opzichte van de gouden standaard. Dit heeft te maken met de 
voorgeschreven dosis. In de resultaten is te zien dat met deze voorgeschreven dosis de relatieve 
waardes hoog zijn, maar als deze worden omgezet naar absolute waardes, is te zien dat de dosis lager is 
vergeleken met de gouden standaard.  
Met de techniek HDR brachytherapie kan een coverage van 100% behaald worden, dit gaat gepaard met 
een lage CI. Met behulp van brachytherapie wordt bij het bestralen van de gekozen doelgebieden ook 
de dosis in de OAR’s lager gehouden vergeleken met de gouden standaard. 
Hiermee kan gezegd worden dat brachytherapie een betere (CTV-)PTV- coverage, een lagere CI en een 
lagere dosis in de OAR’s levert vergeleken met de gouden standaard. 
De geformuleerde hypothese bij de onderzoeksvraag wordt hiermee bevestigd. 
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Aanbevelingen 

- moulddikte voor de brachytherapie bestralingen onderzoeken. 
Op de bestralingsplannen is te zien dat dikkere moulds (4-6 mm) een groot deel van de hoge dosis 
opvangen. Hierdoor wordt de huiddosis en de maximale dosis in weefsels aan het oppervlak laag 
gehouden. Echter was bij het maken van de mould geen duidelijke richtlijn, waardoor de moulddikte bij 
verschillende doelgebied verschilt. Wegens het gebrek aan de richtlijn van de juiste moulddikte, zou dit 
nader onderzocht moeten worden. 
 
- diameter van de vingers laten onderzoeken bij brachytherapie. 
Bij het plannen van doelgebieden 2 en 5 was te zien, dat bij een kleinere diameter van de vinger de kans 
bestaat dat de gehele vinger, ter plaatste van het doelgebied, de voorgeschreven dosis ontvangt. Dit is 
omdat de dosis niet de vorm aan kan nemen van het doelgebied. Als gevolg hiervan zou de vinger 
blijvende schade op kunnen lopen (necrose). Onderzocht moet worden bij welke diameter het bestralen 
van de vinger mogelijk is, zonder blijvende schade hieraan. 
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